Universidad de Narifio

SECCION DE LABORATORIOS Y EQUIPOS
LABORATORIO DE SUELOS E INSUMOS AGRICOLAS
Nit. 800118954 - |

NTCGP
1060

N lcomec

150 8001

‘ Inonioc

GP-CER112092  NTCAS0 2001:2008

CE-LSIA-015-17
San Juan de Pasto, 2017-10-03

Seiior

MANUEL ANTONIO VEGA BARRERA

Representante Legal- MAVE Instrumentacion y Quimlcos S.AS.
Bogota D.C.

Asunto: Respuesta Oficio CAR-17-0205, Convocatoria Publica No. 2171416 de
2017 Lote 2

Cordial saludo.
En respuesta a su oficio nos permitimos hacer [as siguientes aclaraciones:

1. Condiciones de calidad. Dadas las caracteristicas especificas de cada uno de los

“equipos y para conservar la imparcialidad y transparencia, en la Evaluacion de las

condiciones de calidad se tuvo en cuenta Unicamente el cumplimiento de las
Especificaciones Tecnicas de la Convocatoria Pablica No. 2171416 de 2017 Lote 2,
publicadas en el pliego de condiciones definitivo, estabIeCIdo por los lideres del
proyecto (Tabla 1).

A continttacion presentamos aclaraciones a los items evaluados que no cumplen con
las Especificaciones Técnicas:

ITEM 9. En los documentos presentados no se evidencia la opcion de adicionar un kit
de micromuestreo, si se requiere en un futuro.

ITEM 14. En los documentos presentados no se evidencia que se pueda correr minimo
16 métodos para elementos de manera automatica.

ITEM 15. En los documentos presentados no se evidencia que se puede tener Ia
posibilidad de extrapolacién del rango de la curva de calibracién.

ITEM 16. En los documentos presentados no se evidencia la garantia del equipo ni el
mantenimiento durante la garantia y soporte técnico.
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De doble haz para garantizar mayor estabilldad y alta sensitividad, sistema dptico 3D
necesario para producir el miximo desempedio para cada método de mediciaon a través de
un ajuste automatico éptimo del haz de fuz ydel filtro digitai de Juz

Debe indyirse quemador en material que garantice Inercia, resistencla al calory a la
corrosién, de 50mm, optimizacién de la altura del quemador automdtica y cdmara de
atomizacién completamente inerte

El Sistema Optico debe tener un rango de 185 a 900nm o mejor, el detector debe ser
fotomultiplicador, el monocromador debe ser Czemy-Turner

Debido al tipo de muestras e imterferendas debe tener minimo correccidn de fondo
{Background} métode deuterio. Se necesita Comeccldn de fondo usando ldmpara de
Deuterio para hacer la comreccién en el rango de 185mm a 420nm

Fuente de luz: LAmpara de cdtodo hueco [HCL), para un elemento o multielemento con Seis
(6) fuentes de potencia o mejor y se debe indulr los estdndares y las [dmparas de los
elementos: Pb, Cd, Al, Ni, L, Zn, Cu, Co, Cr, Na, K, Mn, Fe, Ca, Mg, B, Mo, As, Si

Debe contar con bisqueda automdtica del flujo de gas combustible dptime necesario al
usar solventes orgdnicos, después de un cambio de la altura del quemador & por cambios
entre mediciones de absorbancias entre el blanco yla muestra.estandar

Debe Incluirse un automuestreador que sea multifuncional con el fin de que pueda
acoplarse al Homo de Grafito. Debe scoplarse al Generadorde Vaporde Hidruros si enun
future se adquiere. Debe tener un bajo carryover méximo 10-4 y 60 posiciones para
muestras o mejor,

el automuestreador debe permitir realizar de muestras para el homo de grafito, que
permita una mezcla e Inyeccitn de seluciones diluidas y muestras, estdndares o blancos
en matrices dificiles adicidn de estdndares internos, modlificadores de matriz, entre otros.

Debe teneria opcldn de adicionarun kit de micromuestreo, si se requiere en un futuro,
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Debe incluirse horno de Grafito, tubos de grafito ychiller para el enfriamiento del horno.

11

Debe incluirse compresarde aire.

12

Cala de gases: Control del fivjo de combustible automéatico.

13

Debe contar con multiples sistemas que permitan una operacion segura. Debe incorporar
un sistema de seguridad enfa llama.

14

S¢ debe entregar con software para fecturs de muestras y exportar dato y manejo del
equipo ydebe correr minimo 16 métodos para elementos de manera automitica.

15

Se debe tener la posibilidad de extrapolacidn del rango de |a curva de calibracidn, si la
concentracién de la muestra excede el rango de la curva de calibracidn, la medicién
adicionzl se debe poder realizarcon la selucién estdndar y recalcular la concentracién. Se
debe permitir crear ysalvar maltiples curvas de calibracién en una misma hoja de calculo,
para ccmse_guir la curva de calibracién apropiada a la concentracion y composicion de la
muestra.

16

Debe entregarse instalado y con entrenamiento y mantenimiento durante la garantfa y|
soporte técnico,

TOTAL

12

2. Valor Agregado. En la propuesta presentada por su empresa, se evidencian
especificaciones técnicas que superan los requisitos minimos de la convocatoria, los

" cuales no se cuantificaron como Valor agregado en pesos. Por lo tanto, no se pudieron

tener en cuenta para la evaluacién, de acuerdo con lo establecido en el acapite 13:
Asignacion de puntaje del pliego de condiciones definitivo, el cual establece que “ef
valor agregado debe estar debidamente cuantificado en pesocs para efeclos de la
evaluacion”.




Es relevante precisar que una de las caracteristicas del pliego de condiciones es “la
obligatoriedad del contenido tanto para la administracién como para los particulares
interesados. No se trata de revestir al pliego con rango de ley, sino de su vinculaciéon
l6gica y funcional de las actuaciones que adelante la administracion y los potenciales
oferentes.” El principio de contractus lex, convierte al pliego de condiciones en la
primera norma aplicable al negocio juridico y dada su condicién de inalterable, una vez
que ha sido aprobado, y cerrada la licitacion, ni los oferentes ni la administracion
pueden modificarlo en la fase de adjudlcaclén de formalizacidon del contrato y durante
su ejecucion como regla general™.

Por lo tanto una vez cerrado el proceso de seleccidén y recepcionadas las ofertas la

| _ Universidad de Narifio esta en la obligacién en dar estricto cumplimiento a las reglas

| del pliego de condiciones para la evaluaciéon y ponderacién de las ofertas dado la
actividad reglada que surge en relacién al pliego de condiciones definitivo. El Consejo
de Estado ha precisado que “las reglas que se establecen en los pliegos no pueden
ser alteradas o modificadas en forma caprichosa, inconsulta o arbitraria por la entidad
licitante, en razén de que cualquier aiteracion posterior de las reglas del proceso de
seleccion, comporta una transgresion del derecho a la igualdad de los licitantes, lo
mismo que de los principios de transparencia y de la seleccién objetiva™

‘ _ : 3. Apoyo a la Industria Nacional. En los documentos presentados por ustedes no se

. evidencia la manifestacion (declaracién escrita) que ‘los bienes y servicios a
suministrar son de origen nacional, de conformidad con lo consagrado por la Ley 816
de 2003.
Atentamente, _& :
auuﬁ € /é {E\aem ‘Q@U@j& bs\%
aria del Rosario Carrefio Castellanos Gloria Sandra Espinosa Narvaez
boratorio de Suelos e Insumos Agricolas Laboratorio de Bromatologia y Abonas Organicos
60318382

! El pliego de condiciones en la contratacién estatal. Autor Edgar Gonzélez Lopez. Editorial Universidad
Externado de Colombia.

? CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion tercera. Sentencia ref. exp.
15005. 8 de Junio de 2006 CP. Maria Elena Giraldo Goémez.
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Seﬁor

- MARIO EDUARDO SARMIENTO ,
Representante Legal Unidn Temporal Lab Instruments SAS y Alfa y Omega Instrumentacion SAS
Bogotd D.C. :

Asunto: Respuesta Observaciones a la evaluacién econdmica y &l informe de ponderables
correspondientes al proceso de mediana cuantia convocatoria pablica No. 2171416, proyecto
denominado “Mejoramiento de la oferta forrajera, optimizacion de sistemas de alimentacién y
aseguramiento de [a calidad e inocuidad de la leche en el trépico alto del departamento de
Narifio”.

Cordial saludo.
En respuesta a su oficio nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones:

" Enlos requisitos habilitantes a verificar, segin el acépite 9 del pliego de condiciones definitivo,
la Evaluacién Técnica no es un criterio que estd contemplado como requisito para habilitar a
los proponentes. El numeral 13 establece como uno de los Criterios de Evaluacién ias
Condiciones de Calidad, en las cuales se asigna un puntaje con un valor maximo de treinta,
para el o los proponentes que oferten las mejores condiciones de calidad, Por ende, es
determinante para el factor de ponderacién mas no para ia habilitacion del proponente.

De ahi que dichos criterios se verifican por el Comité Técnico en aras de determinar si la
propuesta satisface con los requerimientos técnicos contemplados en la convocatoria pablica
No. 2171416.

Teniendo en cuenta las Especificaciones Técnicas presentadas por cada proponente, se
establecié que la empresa Analitica y Redes cumplia con todas las especificaciones técnicas
requeridas, incluidas las especificaciones mencionadas por su empresa, las cuales se
evidencian en los folios 53, 54, 55 y 56 de la propuesta de la empresa en mencién.

A los proponentes MAVE Instrumentacién y Quimicos S.A.S. e innovatek se les asigno el
puntaje correspondiente a la Evaluacion de Condiciones de Calidad, producto de la aplicacion
de una regla de tres directa,

Atentamente, '
r /’ /4‘5 .._K -
crin /8 | Cf(‘coz o NowSce
aria del Rosario Carrefio Castellanos Gloria Sandra Espinosa Narvaez
Laboratorio de Suelos e Insumas Agricolas Laboratorio de Bromatologia y Abonos Orgénicas

¢.c Compras y Contratacién Universidad deNarifio
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GRUPO OF INVESTIGACION CULTIVOS ANDINOS

Pasto, Octubre 04 de 2017

Sefiores _ : '

* JUNTAS DE COMPRAS Y CONTRATACION
Universidad d Narifio : .
Ciudad '

Cordial Saludo

De acuerdo a las observaciones hechas en el oficio radicado el dia 03 de octubre de 2017
por la firma SIGNOS EDUCACION Y TECNOLOGIA SAS en Ia oficina de Compras y
Contratacion de la Universidad de Narifio 'yla posterior recomendacién hecha por el Comité
Técnico de Evaluacion, integrado por el Dr. Jorge Pefa y el Dr. Marino Rodriguez para el
lote 3 y teniendo en cuenta que existen diferencias en las especificaciones técnicas
publicadas en el pliego de condiciones y el anexo técnico para el item 3 contenido en este
lote de la Convocatoria de Mediana Cuantfa No. 2171416 solicito a ustedes considerar la
viabilidad de declararlo desierto. E

Es relevante precisar que las especificaciones técnicas requeridas son las contempladas
en el pliego definitivo y no las del anexo técnico, dada esa ambigiedad se considera
necesario que en aras de prevalecer la igualdad y la transparencia en el proceso de
contratacion la declaracion de desierto para hacer los ajustes pertinentes teniendo en
cuenta que los piiegos deben ser interpretados en su totalidad.

El inconveniente presentado obedece a un efror administrativo en la elaboracion de los

documentos publicados.

atericién
v

b

Proyeclo: Gisell A Zambrano
Aux, Administrativo Canvenio 1885-1

ATRS PRV Giakis.




