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CONVOCATORIA MEDIANA CUANTIA N° 221121 

RESPUESTA A OBSERVACIONES: PRE PLIEGO DE CONDICIONES 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECCION DE LABORATORIOS 

 

 

1. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.  

 

Modalidad: MEDIANA CUANTÍA.  

 

La escogencia del contratista con arreglo a esta modalidad de selección se 

fundamenta en lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo No. 126 de 2014 – Estatuto de 

la Universidad de Nariño. 

 

La presente convocatoria y el contrato que llegare a suscribirse, se regirá además de lo 

establecido en el acuerdo 126 de 2014 del Consejo Superior Universitario, “Por el cual se 

adopta el Estatuto de Contratación de la Universidad de Nariño”, y demás normas que 

lo modifiquen o sustituyan y por las normas legales, comerciales y civiles pertinentes.  

 

2. OBJETO A CONTRATAR.  

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA, BIOLOGÍA Y FÍSICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EXTENSIÓN TÚQUERRES.” 

 

3.  RESPUESTA A OBSERVACIONES. Presentadas hasta las 6:00 p.m del día 08 de septiembre 

de 2021, de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de la Convocatoria de 

Mediana Cuantía N°221121. 

 

 

NUMERO DE LA 

OBSERVACION 

NOMBRE DE 

QUIEN 

PRESENTA LA 

OBSERVACION 
OBSERVACIÓN Y/O ACLARACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

 

 

001 

 

 

 

 

KASSEL GROUP 

 

 

1. Solicitamos a la universidad aclarar 

si se debe presentar la oferta en su 

totalidad o se debe presentar por 

cada uno de los lotes por separado. 

 

1. Se Aclara: los oferentes podrán realizar 

ofertas parciales por lotes y/o ofertar la 

totalidad de los lotes. 

 

 

002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDÁCTICA S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se solicita amablemente a la 

Universidad, que nos aclare si se 

hacen descuentos (estampillas) o 

retenciones y cuáles serían sus 

porcentajes. 

 

 

 

2. Amablemente se solicita a la 

universidad aclare si para las 

sociedades anónimas simplificadas 

también aplicaría este documento 

como requisito.  

 

De ser afirmativa la respuesta 

también se solicita a la Universidad 

especificar si se requiere de algún 

tipo de formato o que información 

debe contener esta certificación. 

 

1. Se Aclara: El proponente en su oferta 

deberá contemplar los gastos directos e 

indirectos derivados de su propuesta; lo 

anterior, considerando que no es una 

responsabilidad propia a la convocatoria, 

si no inherente al régimen tributario de 

cada oferente. 

 

2. Se Aclara: la denominación correcta es 

Sociedad por Acciones Simplificada SAS, 

en cuyo caso la Certificación de Revisor 

Fiscal aplica de acuerdo a lo contenido en 

la Ley 1258 del 2008. 
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3. Amablemente se solicita a la 

Universidad se acepte que para el 

experimento de Movimiento de 

Caída, se pueda ofertar un 

“contador S que es un aparato de 

medición que sirve para contar los 

pulsos y medir tasas de pulsos u otras 

señales eléctricas, así como para 

medir tiempos y frecuencias.”, en 

reemplazo de la Fuente de 

alimentación: Voltaje AC 120V. 

Teniendo en cuenta que cada 

marca maneja una configuración en 

sus elementos pero que se estaría 

cumpliendo con el mismo principio 

de la experimentación de esa 

práctica. 

 

4. Se solicita a la Universidad aclare si 

se puede entender que el 

“Fototransistor sobre varilla 

de sujeción” es lo mismo que la 

“Barrera de luz en horquilla”, 

mencionada en la misma 

descripción y especificación del ítem. 

 

 

5. Se solicita a la Universidad que de 

una mejor descripción de los 

elementos que debe contener el 

experimento con el fin de realizar a 

cabalidad las prácticas y el estudio 

del tema enunciado en el título del 

experimento, dado que con lo 

especificado no se podría realizar 

ninguna práctica de la Conservación 

de la Energía de la Rueda de 

Maxwel. 

 

 

 

 

6. Se solicita a la Universidad que de 

una mejor descripción de los 

elementos que debe contener el 

experimento con el fin de realizar a 

cabalidad las prácticas y el estudio 

del tema enunciado en el título del 

experimento, dado que con lo 

especificado no se podría realizar 

ninguna práctica 

 

 

7. Teniendo en cuenta la justificación 

de la necesidad de la presente 

convocatoria en el numeral 3, 

numeral 8. OBJETO A CONTRATAR. y 

el numeral “8.1 ESPECIFICACIONES 

TECNICAS”: Los equipos que se 

pretende adquirir la universidad de 

Nariño, los han dividido tres (3) lotes 

3. Se Acoge: Se acepta la utilización de un 

contador S para el experimento de 

Movimiento de Caída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se Aclara: Que fototransistor sobre varilla 

de sujeción corresponde a la barrera de 

Luz en horquilla.  

 

 

 

 

 

 

5. Se Aclara: Que para el estudio del 

Principio de Conservación de la Energía 

Mecánica. Debe incluir como mínimo: 

Rueda de Maxwell (para la demostración 

e investigación de la transformación de la 

energía potencial en energía cinética; 

incluye barra de soporte y suspensión 

regulable.); Bloque de soporte;   (2) Base 

de soporte;  (4)  Mordaza múltiple, 

Contador S, Escala con punteros, Cable 

multipolar, 6 polo 1,5 m, Adaptador 

magnético de sujeción con mecanismo 

deliberación. 

 

 

6. Se Aclara: Con motor y dinamómetro y 

soporte de altura ajustable, 2 m de cuerda, 

lámpara de control de la red y cable de 

alimentación de red. Frecuencia: aprox. 44 

Hz. Estroboscopio (ajuste de frecuencia 

con potenciómetro giratorio o 

externamente, con varilla de soporte y 

alimentación conectada a la red, Ajuste 

de frecuencia: 1 a 435 Hz. 

 

 

7. Se Aclara: Los proponentes podrán 

realizar ofertas parciales por lotes y, el valor 

del presupuesto oficial de cada uno de los 

lotes, está indicado en el “Anexo Cuadro 

Comparativo- resumen Estudio De 

Mercado”. 
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de acuerdo a sus especificaciones 

técnicas, tipo de equipos y teniendo 

en cuenta la necesidad de la 

Universidad, por lo que solicitamos se 

acepten ofertas parciales por lotes.  

Lo anterior debido a que dichos 

equipos para los laboratorios de 

química, biología y física son la gran 

mayoría de fabricación extranjera:  

1. Lote 1 y 2 Equipos para 

experimentación e investigaciones 

de carácter técnico y científico.  

2. Lote 3 Equipos para experimentos 

demostrativos y didácticos.  

 

Dos áreas totalmente diferentes, por 

lo que las diversas empresas se 

especializan tanto en fabricación 

como en el suministro en cualquiera 

de estas dos diferentes áreas y 

escasamente se puede cumplir con 

todos los lotes, además se permitirá 

una mayor pluralidad de oferentes. 

 

8. En el numeral 13. CRITERIO DE 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y 

ADJUDICACIÓN, se menciona que los 

proponentes deben presentar sus 

propuestas cotizando la totalidad de 

los ítems y sus cantidades de lo 

contrario se rechazarán la propuesta.  

Se debe entender que se refiere a la 

totalidad de los ítems de cada lote, 

para el caso de ofertas parciales? 

 

9. En el numeral 13. CRITERIO DE 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y 

ADJUDICACIÓN, se menciona que la 

evaluación económica se evaluará 

de forma integral teniendo en 

cuenta el valor total de ítem de 

conformidad con los elementos 

descritos en el aparte técnico de la 

convocatoria.  

¿Se refiere a que la evaluación 

económica se evaluará de forma 

integral teniendo en cuenta el valor 

total de ítem de cada lote de 

conformidad con los elementos 

descritos en el aparte técnico de la 

convocatoria? 

 

10. En el numeral 13.1.15 EXPERIENCIA 

GENERAL DEL PROPONENTE. Se 

solicita que el proponente deberá 

acreditar su experiencia con máximo 

tres (3) contratos terminados y/o 

liquidados en actividades 

relacionadas con el objeto de esta 

convocatoria, cuyo monto en 

conjunto sea igual o mayor al 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Se Aclara: Los proponentes deberán 

cotizar en sus propuestas la totalidad de los 

ítems de cada lote ofertado, según lo 

especificado para cada lote en el pliego 

de condiciones. 

 

 

 

 

 

 

9. Se Aclara: La evaluación económica se 

realizará de forma integral, teniendo en 

cuenta el valor total de los ítems de cada 

lote, de conformidad con los elementos 

descritos en el aparte técnico de la 

convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. No se acoge: Se mantienen las 

exigencias establecidas en el pliego de 

condiciones de la Convocatoria de 

Mediana Cuantía N°221121. 
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del presupuesto oficial total 

referenciado en los presentes 

términos.  

Se solicita determinar la cantidad de 

años anteriores de la fecha de cierre 

de la presente convocatoria para 

acreditar la experiencia. 

 

11.  Se recomienda que la 

universidad solicite a los oferentes 

anexar los catálogos, y/o fichas 

técnicas originales ó copias, el cual 

se debe incluir en forma exacta la 

dirección completa del sitio WEB de 

la cual fueron impresas, esto con el 

fin de efectuar una evaluación 

técnica en forma adecuada, 

equitativa y objetiva de los equipos 

propuestos. 

 

12. Se entiende que el certificado 

debe ser expedido por el fabricante 

de los equipos y dirigido a la 

universidad? Adicionalmente se 

debe especificar en este 

documento, ¿que el proponente 

está debidamente autorizado para 

distribuir sus equipos y prestar servicio 

postventa para garantizar el 

mantenimiento preventivo, repuestos 

y elementos de consumo ofrecidos 

por los proponentes para los equipos 

ofertados? 

 

13. Se solicita a la Universidad aclarar 

si se debe entender que hay error en 

la traducción y lo que requieren es 

“tomas de seguridad de 4 mm” 

 

14. En las ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, en el ítem 3 Interfaz de 

adquisición de datos solicitan que 

incluyan lo siguiente:  

“rangos de medición: 

±0,1/0,3/1/3/10/30/100/250 V”  

Se solicita a la Universidad si se debe 

entender que cada rango debe 

tener una tolerancia positiva y 

negativa. 

 

15. En las ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, en el ítem 3 Interfaz de 

adquisición de datos solicitan que 

incluyan lo siguiente:  

“Rangos de medida: ± 0,03 / ± 0,1 / ± 

0,3 / ± 1 / ± 3 A”  

Se solicita a la Universidad si se debe 

entender que cada rango debe 

tener una tolerancia positiva y 

negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. No se Acoge: Se mantienen las 

exigencias establecidas en el pliego de 

condiciones de la Convocatoria de 

Mediana Cuantía N°221121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Se Aclara:  el requisito técnico 

establecido en el pliego de condiciones, 

exige acreditar garantía de fábrica de los 

equipos de mínimo un (1) año.  Sin 

determinar otros aspectos adicionales a los 

ahí contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Se Aclara: Se requiere tomas de 

seguridad de 4 mm. 

 

 

 

14. Se Aclara: Cada rango debe tener una 

tolerancia positiva y negativa de esta 

forma: ±0,1/±0,3/±1/±3/±10/±30/±100/±250  

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Se Aclara: Cada rango debe tener una 

tolerancia positiva y negativa de esta 

forma: ± 0,03/±0,1/±0,3/±1/±3  
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16. En las ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, en el ítem 4 Interfaz de 

adquisición de datos portátil en el 

campo solicitan que incluyan lo 

siguiente:  

“Frecuencia de muestreo: max. 

100,000 valores/segundos”  

Se solicita a la Universidad aclarar si 

la coma presentada corresponde al 

identificador de unidades de mil o 

son 100 valores/segundos 

 

 

17. En las ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, en el ítem 5 multímetro 

digital solicitan que incluyan lo 

siguiente:  

“ACV 200 mV/2/20/200/600 V; 100 μV; 

+/- 0,8% + 5 dgt."  

Se solicita a la universidad que se 

pueda dar una tolerancia en la 

precisión y que se pueda dejar 1.2%+ 

3 dgt. con el fin de favorecer la 

pluralidad de oferentes, ya que este 

rango es diferente entre fabricantes 

 

 

18. En las ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, en el ítem 5 multímetro 

digital solicitan que incluyan lo 

siguiente:  

“Ohm 200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20/2000 

MΩ;0,1 Ω; +/- 0,8 % + 3 dgt. "  

 

Se solicita a la universidad que se 

pueda dar una tolerancia en la 

precisión y que se pueda dejar 0.8%+ 

5 dgt. con el fin de favorecer la 

pluralidad de oferentes, ya que este 

rango es diferente entre fabricantes 

 

19. En las ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, en el ítem 5 multímetro 

digital solicitan que incluyan lo 

siguiente:  

“@ 200 Hz"  

Se solicita a la universidad que se 

aclare si corresponde a un error en la 

transcripción pues se está hablando 

de medidas de inductancia en 

Henrios y se añade una medida de 

frecuencia en Hertz 

 

20. Se solicita a la universidad 

aclaración pues en el item que se 

describe, se presentan elementos 

como armonicos, numero de ruido 

de fase SSB (single side band) 

respuesta de modulación y otros 

terminos que indican que el equipo 

es un generador de Onda para 

16. Se Aclara: La Frecuencia de muestreo 

corresponde a 100, valores/segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Se Aclara: Es opcional si al momento de 

la entrega del bien, se mejorar las 

especificaciones técnicas mínimas 

exigidas, por lo tanto, se mantienen las 

exigencias establecidas en el pliego de 

condiciones de la Convocatoria de 

Mediana Cuantía N°221121. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Se Aclara: Es opcional si al momento de 

la entrega del bien, se mejorar las 

especificaciones técnicas mínimas 

exigidas, por lo tanto, se mantienen las 

exigencias establecidas en el pliego de 

condiciones de la Convocatoria de 

Mediana Cuantía N°221121. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Se Aclara: En el ítem en específico que 

se está hablando de medidas de 

inductancia en Henrios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Se Aclara: Que lo requerido es un 

generador de forma de onda.  
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003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   INSTRUSERV S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA CAMACHO 

 

 

 

Radiofrecuencia y no tiene relación 

con los experimentos que se están 

listando, pues de acuerdo a los 

elementos listados se infiere que se 

requiere por parte de la institución un 

generador de forma de onda, se 

solicita aclarar si se presentó un error 

de transcripción 

 

21. En las ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, en el ítem 19 Osciloscopio 

de doble canal, se solicita que se 

incluya lo siguiente:  

“Impedancia de entrada:  

1MΩ║15Pf "  

Se solicita a la universidad que se 

permita una tolerancia en el 

capacitor que está en paralelo con 

la resistencia dado que este valor 

varía dependiendo de los distintos 

fabricantes, permitiendo una 

capacitancia de 18pf con el fin de 

favorecer la pluralidad de oferentes 

 

 

22. En las ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, en el ítem 6 montaje 

experimental completo para el 

estudio del movimiento 

unidimensional, sobre el carril de 

fletcher, se solicita que se incluya lo 

siguiente:  

“Muelle de choque para carril 

Compatible con interfaz de 

adquisición de datos y barreras 

luminosas”  

Se solicita a la universidad aclarar si 

se debe entender que hay error en la 

traducción y lo que requieren es 

“Timer S compatible con interfaz de 

adquisición de datos y barreras 

luminosas” 

 

 

1. Dado que el proceso se envió 

hasta ayer, y solo se dio de plazo un 

día para poder emitir observaciones, 

solicitamos a la entidad se brinde una 

prórroga para presentar 

observaciones a los estudios previos, 

de igual forma de ser posible brindar 

más tiempo para la presentación de 

ofertas al proceso en cuestión. 

 

Lote 1 

1. BALANZA DE PRECISIÓN: Indicar si 

debe ser con calibración interna o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Se Aclara: Es opcional si al momento de 

la entrega del bien, se mejoran las 

especificaciones técnicas mínimas 

exigidas, por lo tanto, se mantienen las 

exigencias establecidas en el pliego de 

condiciones de la Convocatoria de 

Mediana Cuantía N°221121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Se Aclara: Que lo que requiere es Timer 

S compatible con interfaz de adquisición 

de datos y arreras luminosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. No se acoge: Se mantienen el termino 

establecido en el cronograma del pliego 

de condiciones de la Convocatoria de 

Mediana Cuantía N°221121, para la etapa 

de observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se Aclara: Para los ítems 1 y 2 del Lote 1 

EQUIPOS LABORATORIO DE QUIMCA el tipo 
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externa 

BAÑO TERMOSTATADO DE AGUA:  

2. Permitir ofertar equipos con rango 

de temperatura mínimo de +5°C 

hasta 95°C 

 

 

3. Permitir ofertar equipos con 

reservorio en acero inoxidable y la 

parte exterior en acero con 

revestimiento en epoxi o en 

poliestireno 

 

4. De acuerdo al rango de 

temperatura que solicitan, se infiere 

que hacen relación a un baño de 

propósito general. En aras de evitar la 

inducción al error se solicita aclarar si 

se trata de un baño de propósito 

general o con termostato superior 

que haga recirculación. 

de calibración es EXTERNA 

 

 

 

2. Se Aclara: Es opcional si al momento de 

la entrega del bien, se mejorar las 

especificaciones técnicas mínimas 

exigidas, por lo tanto se mantienen las 

exigencias establecidas en el pliego de 

condiciones de la Convocatoria de 

Mediana Cuantía N°221121. 

 

 

3. Se Aclara: Es opcional si al momento de 

la entrega del bien, se mejorar las 

especificaciones técnicas mínimas 

exigidas, por lo tanto se mantienen las 

exigencias establecidas en el pliego de 

condiciones de la Convocatoria de 

Mediana Cuantía N°221121. 

 

4. Se Aclara: El baño de agua requerido es 

de PROPÓSITO GENERAL.  

 

 

 

 

OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS 

    

 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2021, por el Comité 

Técnico Evaluador. 

 

 

 

 

               Juan Carlos Guerrero Eraso                                                  Mauricio Urbano 

Profesional Jurídico, Planeación y Desarrollo              Profesional, Departamento de Contratación 

 

 

                                           
                       Karola Villota                                       Mario Mora Vásquez 

Abogada Departamento de Contratación             Técnico, adscrito a la Sección de Laboratorios

  

          

 

                                                            Vilma Yolanda Gómez Nieve 

Jefe Sección de Laboratorios 




